
MASTDISCS® ID  
ONPG-Testblättchen 
 
D56/D56C 
 
Verwendungszweck 
Zum Nachweis der β-Galaktosidase-Aktivität. 

 
NUR ZUR IN-VITRO-DIAGNOSTIK 

 
Packungsinhalt 
100 Blättchen pro Flakon oder 5 Kartuschen à 50 
Blättchen. 

 
Zusammensetzung* 
Testblättchen mit 6 mm-Durchmesser, die mit geeigneten 
Konzentrationen von O-Nitrophenyl-ß-D-Galaktopyranosid 
(ONPG) getränkt sind. 
 
Lagerung und Haltbarkeit 
Bei 2 bis 8C in den mitgelieferten Behältern bis zum auf 
dem Packungsetikett angegebenen Haltbarkeitsdatum 
lagern. Vor dem Öffnen die Behälter auf Raumtemperatur 
bringen. 
 
Vorsichtsmaßnahmen 
Nur zur In-vitro-Diagnostik. Die Schutzmaßnahmen für den 
Umgang mit potenziell infektiösem Material beachten und 
nur unter sterilen Bedingungen arbeiten. Nur von 
geschultem Laborpersonal durchzuführen. Den Abfall des 
potenziell infektiösen Materials vor der Entsorgung 
autoklavieren. Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten. 
 
Zusätzlich benötigte Materialien 
Mikrobiologische Instrumente wie Impfösen, MAST® 
Selektivsupplemente, Pinzetten, Tupfer, Autoklaven und 
Brutschränke sowie serologische und biochemische 
Reagenzien und Zusätze wie z.B. Blut. 
 
Testdurchführung 
1. Mit einer frischen Reinkultur des Testkeimes in 

0,85%-iger Saline eine Suspension entsprechend 
einer McFarland-Dichte von 3,0 herstellen. 

2. Mit Hilfe einer sterilen Nadel oder Pinzette ein ONPG-
Testblättchen in einen geeigneten Behälter geben und 
0,5 mL Bakteriensuspension hinzugeben.  

3. Bis zu 4 Stunden bei 35 bis 37C in einem Wasserbad 
inkubieren und jede Stunde auf einen Farbumschlag 
nach Gelb kontrollieren. 

4. Alle Röhrchen, in denen noch kein Farbumschlag 
erfolgt ist, bis 24 Stunden inkubieren. 

5. Nach 24 Stunden Inkubation die Farbe der 
Bakteriensuspension dokumentieren. 

 
 
 
 
 
 
 

Interpretation der Ergebnisse 
Positiv – Jeder Farbumschlag nach Gelb in den ersten 4 
Stunden.  
Jeder Farbumschlag nach Gelb nach 24  
Stunden (wenn auch in den ersten 4 h kein Farbumschlag 
erfolgte) zeigt späte Laktose-Fermentation an. 
Negativ – auch nach 24 Stunden kein Farbumschlag 
 
Qualitätskontrolle 
Das Produkt auf Anzeichen von Verfall überprüfen. Die 
Qualitätskontrolle muss mit mindestens einem positiv 
reagierenden und einem negativ reagierenden 
Organismus durchgeführt werden. Wenn die 
Kontrollreaktionen fehlerhaft sind, das Produkt nicht 
einsetzen. Die in der unten stehenden Tabelle 
angegebenen Referenzstämme sind kommerziell 
erhältlich und können vom Endkunden erworben werden. 
 

Referenzstamm Ergebnis 
Citrobacter freundii 
ATCC 8090 

Positiv 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

Positiv 

Salmonella arizonae 
ATCC 13314 

Positiv 

Salmonella enteritidis 
ATCC 13076 

Negativ 

Proteus mirabilis 
ATCC29906 

Negativ 

 
Grenzen 
Es wird empfohlen, biochemische und/oder serologische 
Tests mit Kolonien aus Reinkulturen durchzuführen, um 
die Identifizierung zu bestätigen. 
 
Referenz 
Bibliographie auf Anfrage erhältlich. 
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MAST ist ein registriertes Warenzeichen 
ATCC ist das eingetragene Warenzeichen der  

American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA 
*Zusammensetzung kann gelegentlich variieren, um Anforderungen zu genügen. 


